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CHIARIMENTI  N. 6 

1. In riferimento alla gara in oggetto, vista l’impossibilità di presentare offerte alternative, con la presente 
siamo a richiederVi di volerci fornire i seguenti chiarimenti: 

LOTTO 1 - Progressivo n. 2) SET PER CHIRURGIA ANCA 

Vorremmo sapere qual è la differenza fra striscia adesiva e striscia adesiva con foglio PE (escludendo la 
misura) - facciamo presente che tutte le strisce adesive sono dotate di pellicola protettiva dell’adesivo La 
fornitura di tali dati alle ditte partecipanti permetterà anche alla Vs Spettabile Azienda Ospedaliera di 
comparare al meglio le offerte presentate ed evitare contestazioni in fase di aggiudicazione. 

 

RISPOSTA: LA DIFFERENZA TRA I DUE TIPI DI STRISCE RICHIESTE NEL SET CHIRURGIA ANCA 

CONSISTE NEL FATTO CHE MENTRE LA PRIMA(9X50CM) È UNA STRISCIA ADESIVA IN TNT LA 

SECONDA(10X50CM) È UNA STRISCIA ADESIVA IN POLIETILENE. 

 

2. Con riferimento all’Allegato A – specifiche tecniche, vogliamo evidenziare quanto segue: per ciascun 

lotto/Kit  viene ammessa una tolleranza di +/- 15%. Questa minima tolleranza, se applicata  a tutte le 

dimensioni/misure richieste in capitolato, ossia anche alle particolarità dei prodotti presenti all’interno 

dei singoli kit, come ad esempio le misure dei fori/fessure dei teli, limiterebbe la più ampia  e 

concorrenziale partecipazione delle Aziende. Chiediamo, pertanto, la possibilità di non limitare ad una 

tolleranza percentuale l’idoneità dei teli, in considerazione anche del fatto che i medesimo verranno, 

comunque, valutati anche con prove pratiche. 

 

mailto:tiziana.petrella@ausl.pe.it


RISPOSTA: SI CONDIVIDONO LE CONSIDERAZIONI ESPRESSE E SI STABILISCE  CHE LE MISURE INDICATE 

E LA RELATIVA TOLLERANZA ABBIANO VALORE PURAMENTE INDICATIVO. 

 

 

3. PARTE IX – DISCIPLINARE TECNICO E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

DELL’APPALTO – CAPO I – 

DISCIPLINARE TECNICO - ART. 67 - CAMPIONATURA 

Al terzo capoverso viene richiesto “ogni campione dovrà riportare il riferimento di gara (lotto e numero) 

e la ditta dovrà allegare al plico contenente la campionatura una distinta riepilogativa dei campioni prodotti 

indicando la pagina di riferimento del catalogo”: vorremmo sapere cosa si intende per catalogo, visto che lo 

stesso non viene richiesto nella documentazione tecnica o amministrativa. 

Vi facciamo presente che gli articoli da Voi richiesti sono personalizzati (fuori dal ns standard di produzione 

e approntati appositamente per la partecipazione alla gara), regolarmente registrati nel Repertorio 

Dispositivi Medici, ma non presenti nel ns catalogo prodotti (non è obbligatorio che tutti i dispositivi 

registrati siano presenti nel catalogo e sarebbe praticamente impossibile, vista la quantità di 

personalizzazioni richieste dai singoli Enti). 

 

RISPOSTA: SI CONSIDERI ABROGATA LA DICITURA “INDICANDO LA PAGINA DI RIFERIMENTO DEL 

CATALOGO”. 

 


